
. 
 
 
Београд, Краљице Наталије 62. 
Дел.број: 18015-2018-7971 
Датум: 11/05/2018 

 
 

Одговоринапитањазаинтересованихлица у поступкуО18-4(Операциони сто и 
плафонски операциони систем са 2 операционе лампе,главна и сателит лампа) 
ПИТАЊА: 
 
U vezi sa javnom nabavkom O18-4, za nabavku Operacionog stola i plafonskog operacionog sistema sa 
2 operacione lampe (glavna i satelit lampa), dostavljamo Vam pitanja vezana za partiju 2, operaciona 
lampa. 
 
Pitanje br 1:Zahtevana minimalna karakteristika pod rednim brojem 9: Temperatura boje svetla od 
3750K do 4750K sa mogućnošću izbora minimum 3 različite temperature boje.  

 
Da li prihvatate lampu koja poseduje raspon temperature svetla od 3800K do 5600K sa izborom 4 
različite temperature svetla? Donja granica predstavlja razliku od 1% i koju je praktično golim okom 
nemoguće primetiti, dok gornja granica znajačno povećava upotrebljivost izbora temperature svetla jer je 
moguće svetlo prilagoditi većem broju hirurških intervencija. 
Stoga Vas molimo da minimalna karakteristika redni broj 9 glasi: Temperatura boje svetla od 3800K do 
4750K ili veći opseg sa mogućnošću izbora minimum 3 različite temperature boje. 
 
Pitanje br 2: Zahtevana minimalna karakteristika redni broj 13: Zračenje glavnog svetla < 500 W/m2. 
 
Da li prihvatate lampu koja poseduje zračenje glavnog svetla 600 W/m2? 
Molimo Vas da izmenite minimalnu karakteristiku pod rednim brojem 13, tako da glasi: Zračenje glavnog 
svetla ≤ 600 W/m2. 

 
ОДГОВОРИ: 
1.Техничка спецификација остаје непромењена у овом делу. 
2. Врши се измена конкурсне документације. Предметна карактеристика се 
изоставља из техничке спецификације и конкурсне документације. 
 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ О18-4 
 


